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Phc. 1 




— meridlo vystupniho nap£ti 

— potenciometr plynule regulace vystupniho napeti 

— zdirky pro privedeni napeti pro extern! modulaci 
vf napeti 

— prepinac druhu modulace 

— prepinac hrube regulace vystupniho napeti 

— vystupni konektor regulovatelneho napeti 50 mV 

— knoflik pro presne nastaveni kmitoctu 

— vypinac sitoveho napeti a nastaveni nuly el. 
voltmetru 

— prepinac kmitoctovych rozsahu 

— kontrolni zarovka 

— vystupni konektor neregulovatelneho napeti 0,3 
az 1 V 



A — 
B — 

C — 

D — 
E — 

F — 

G — 
H — 

I — 
J — 
K — 



H3\iepHTeJib Bbixo^Horo nanpfl>KeHHfl 
noieHUHOMerp nJiaBHOit peryjinpoBKH Bbixo/iHoro 

Hanpn>KeHHH 

33 >KHMbI nO/iaHH HanpBJKeHHfl BHeiUHeft 

Moay^i^UHH BM cnrHajia 
nepeKJitOMaTe^b bh^ob iMO/iyjiflUHH 
nepeK^ioMaiejib rpyboii peryjinpoBKH BbixoAHOro 

HanpHyKCHHH 



Bbixo^HaH KOJiOAKa peryjiHpyeMoro Hanpn>KeHHH 
50 mb 

pyMKa T 04 H 0 H yCT 3 H 0 BKH MaCTOTbl 

BbiKjnoBaiejib Hanpa>KeHHH ceTH h ycTaHOBKa Hyjifl j 
jiaMnoe^ro BOJibTMeTpa 
nepeKJno4aieJib qacTOTHbix AHana30H0B 
KOHTpojibnaH jiaMnoBKa 

Bbixo/inoe rHe3/io HeperyjwpyeMoro HanpHJKeHHH 
0,3— 1b 



POUZITI 

Vf generator TESLA BM 368 je zdroj vf napeti s moz- 
nosti vnitrni nebo vnejsi amplitudove modulace a je 
urcen pro opravy rozhlasovych prijimacu. Technicke 
parametry pristroje dovoluji jeho pouziti i pri beznych 
laboratornich merenich v radiotechnice. Nizka vaha a 
male rozmery generatoru usnadnuji jeho pouziti pro 
opravy vetsich zarizeni u zakazniku (hudebni skrine, 
gramcradia atd.) i pro dilenska mereni. 

t 

POPIS 

Zdrojem vf napeti je oscilator osazeny elektronkou El, 
pracujici v zapojeni s ladenym kmitavym okruhem, za- 
razenym v anodovem obvodu. 

Vf napeti je vedeno z vystupniho obvodu oscilacni 
elektronky El pres plynuly a dekadicky delic na vy- 
stupni konektor. 

Vf napeti privadene na plynuly delic je soucasne ve- 
deno do vstupniho obvodu elektronkoveho voltmetru 
s mrizkovym usmernenim, osazeneho kombinovanou 
elektronkou E2. K vystupnimu obvodu elektronky E2 je 
pres filtracni fete zee zapojen voltmetr, udavajici veli- 
^ kost vf napeti odebiraneho z plynuleho delice. Abychom 
zjistili velikost vf napeti v /j,V na vystupu generatoru, 
musime.udaj voltmetru nasobit stupnem delice. 
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nF'MMEHEH HE 

BM renepaTop BM 368 — 3to hctomhhk HanpsuKeHHsi BM 

c BO3M0>KH0CTblO BHyTpeHHeft HAH BHeiUHeH 3'MnAHTyAHOH 
MOAyJiHUHH, npea,Ha3HaMeH aah peMOHTa paAHOBeiuaieAb- 
Hbix npHeMHHKOB. TexHHnecKHe napaMeTpbi npndopa Aaioi 
B03M0>KH0cTb npuMeii mb ero h aah odbmubix Aadopaiop- 
Hbix paAHOTexH HMecKMx H3MepeH hh. Majifaifi Bee h wajibie 
radapHTbi reHepaiopa odAemaioT ero HcnoAb30BaHHe aah 
peMOHra doAee radapHnibix ycTponcTB noTpedmeAeft 
(arperarbi 3ByKa, paAHOJibi h t. a.), a TaiGKe aah 3a boa - 

CKHX H3MepeHHH. 

OI1HCAHHE 

Hctohhhkom BM KOAedanHH HBAHeicn aBTorenepaiop, co- 
dpaiiHbiH na SAeKTpOHHOH AaMne El no cxeMe c nacTpaH- 
BaeiMbiM KOAedaTeAbHbiM KomypoM, BtuuoqeHHbiM b aHOA- 
nyio uenb. 

BM HanpaxceiiHe H3 bmxoahoh uenH reHepHpyjoaien AaMnbi 
El noAaerca qepe3 nAaBHbin h AeKaAHbifi AeAmeAH Ha 
BbIXOAHOe THe3A0. 

BM HanpH>KeHHe, noiiaBaeMoe na nAaBHbin AeAmeAb, oaho- 
Bpe-MeiiHO noAaeTcn Ha bxoa AaMnoBoro BOAbTMerpa 
c ceTOHHbiM BbinpHMAeHHeM, codpaHHoro Ha abohhom 
T pnoAe E2. K BbixoAHOH uenn 3AeKTpoHH0H AaMnbi E2 
qepe3 cjiHAbTpbi noAKAioqeH BOAbTMerp, onpeAeAmomnn Be- 
AHHMHy HanpH>KeHHH BM, cHHMaeMoro c nAaBHoro a^ah- 
T0AH. J\jw onpeAeAeHHA bcahmahw Hanpn>KeHHH BM, Bbi- 
pa>KenHoro b mkb, na BbixoAe reHepaiopa noKa3anHH 

BOAbTMeTpa neodxOAHMO yMHO>KHTb Ha K03(})4)HUHeHT 
AeAe hhr. 
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Vf napetl Ize modulovat nf napetim prlmo v obvodu 
anody a stlnlci mrizky oscilacnl elektronky El. Zdro- 
jem nf napetl o kmitoctu 400 Hz je oscilator s trans- 
formatorovou vazbou, osazeny elektronkou E5. 

Nf oscilator je mozno vypnout a odeblrat jen vf ne- 
modulovane napetl, nebo pouzlt k modulaci nf napetl 
privadene z vnejslho generators 



BLOKOVE SCHEMA 



BH Hanpn>KeHHe mojkho MO/iyjwpoBaTb HH Hanpa>KeHHeM 



HenocpeACTBenno b uenn anozia h 3KpamiOH cctkh reHe- 
paTopnoH jiawnbi El. Hctomhhkom HH HanpB>KeHH5i nac- 
totoh 400 ru HBJiBeTCH aBTorenepaTop c TpaHccj)opMaTop- 
hoh cBB3bio, coopamibiH Ha JiaMne E5. 

renepaTOp H4 MO>KHO BbIKJIIOHHTb H CHHMaTb TOJIbKO He- 
MO/xy.nupoBaHHbiH BH CHrnaJi hjih jxjw MO/iyjiHUHH Hcnovib- 
30Baib HanpH>KeHHe HH, no/iaBaeiMoe H3 BHemHero re- 
nepaTopa. 




BJIOHHA51 CXEMA 




Obr. 2. 




Phc. 2 



1 — zdlrky pro privedenl nap£tl pro extern! modulaci 

vf napeti 

2 — vf oscilator 

3 — plynuly delic 

4 — dekadicky delic 

5 — vystupnl koaxialnl konektor 

6 — nf oscilator 

7 — elektronkovy voltmetr 

8 — zdroj napajeclch napeti 
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— aa>KHMbz ajih noAaMH HanpH>xeHHH BHeuiHefl MO/iy* 

Ji/iuHH BM cHrHajia 

— aBTorenepaTop BM 



— n^aBHbiH a.ejiHTe;ib 

— ACKa/iHbiH zenmejib 

— Bbixoa.Hoe KoaKCHa^bnoe rHe3.no 

— aBTorenepaTop HH 

— ^aMnOBblH BOJlbTMeTp 

— HCTOBI1HK nHTaHHH 
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technickE udaje 



TEXH HHECKHE AAHHblE 



Kmitoctovy rozsah: 




Presnost kmitoctu: 

Stalost kmitoctu 

(po nazhaveni 30 min.): 

Zmena kmitoctu se zme- 
nou sitoveho napeti o 
± 10 %: 

Regulace vf napeti: 



Vystupni impedance: 



Chyba voltmetru: 

* 

Max. vf napeti: 



100 kHz — 30 MHz v peti 
rozsazich: 

I. 100 kHz — 300 kHz 

II. 300 kHz — 900 kHz 

III. 900 kHz — 2,7 MHz 

IV. 2,7 MHz — 8,5 MHz 

V. 8,5 MHz — 30 MHz 

na rozsahu I IV ± 1 % 
na rozsahu V ± 1,5 % 

± 0,2 % 

0 

< ± 2.10- 4 nebo ± 300 Hz 
jemny delic 

dekadicky delic — 5 poloh 



do 25 MHz 

vystup 0,5 ^V— 50 mV 
asi 75 il 

vystup > 0,3 V asi 250 Q 

< ± 10 % z pine vychylky 
do 25 MHz 

plynule riditelne 50 mV 
neregulovatelne asi 0,3 V 
-IV 



HacTOTHbift AHana30n: 



ToHHOCTb qacTOTbi: 
IIOCTOHHCTBO MaCTOTbl 

(nocjie narpesa 30 mhh.): 
M3MeHeHHe MacTOTbi npa 

H3MeiienHH nanpH>KeHHa 
ceTH na ±10 %: 

PeryjmpoBKa nanpa>KeHHH 
BH: 



norpemnocTb AeuaAHoro 

AejiHTejia: 

BbixoAHon HMnenaHc: 

FIorpemHOdb BOAbTMeTpa: 

Mbkc. HanpHAveHne BH: 



100 Kru — 30 Mru pa36nT 
ira 5 noAAHana30HOB: 

I. 100 Kru — 300 Kru 

II. 300 Kru — 900 Kru 

III. 900 Kru — 2,7 Mru 

IV. 2,7 Mru — 8,5 Mru 

V. 8,5 Mru — 30 Mru 

b AHana3onax I — IV ± 1 % 
b Anana3one V ± 1,5 % 

± 0,2 % 



MeHee ± 2.10— * hjih ± 300 ru 

nJiaBHbiH ueAHTeAb 

ACKaunbiH ueAHTeAb — 5 no- 
Ao>Ken nil no 20 j\6 

MeHee ± 3 % ± 1 imkb ajia 
oahoh CTyneHH ao 25 Mru 

BbixoA 0,5 mkb — 50 mb, 
npHdJi. 75 om 

BbixoA > 0,3 b, npHdA. 250 on 
MeHee ± 10 % ot noAHoro 
OTKAOneHHH ao 25 Mru 

nAaBHo peryAHpyeMoe 50 mb 



Max. chyba nepr izpdsobenim na otevr enem konci do- 
davaneho kabelu je mensi nez ± 10 % (pro f = 15 
-t- 25 MHz). 



HeperyAHpyewoe npu6AH3. 

0,3 b — 1 B 

MaKCHMaAbnaH norpeuiHOCTb, Bbi3BaHHan necorAacoBaHHeM 
nocraBAaeMoro KadeAH, pa30MKHyToro Ha KOHue — MeHee 

± 10 % (aah f = 15 -r 25 Mru). 



po 20 dB 

Chyba dekadickeho delice: < ± 3% ± l^uV na stupen 
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Hloubka vnitfni modulace 
m v z&vislosti na nosnem 
kmitoctu: 25 35 % 

Modulacni kmitocet vlast- 

niho modulatoru: 400 Hz ± 10 % 

% 

Modulace AM vnejsl: m = az 50 % 

•kmitoctovy rozsah: 

200 Hz - 10 kHz 
vstupni napeti pro hloubku 
modulace m = 0,3: < 2 V 
vstupni impedance asi 

100 k a 

Parazitni FM do 20 MHz 
(pro AM, m = 0,3): 10' 4 

Zkresleni modulacniho 

signalu: 5 % (vlastni modulace) 

Vyzarovani: prakticky zanedbatelne 

Prislusenstvi vlastni — umela antena 

standardni 

zvlastni — a) umela antena BS 391 pro 

kmitocty < 1,6 MHz 

b) umela antena BS 390 pro 
kmitocty 6 MHz 

30 MHz 

c) umela antena BS 392 
pro motorova vozidla 

Poznamka : 

Anteny BS 390, BS 391, BS 392 se s pristrojem dodavaji 
jen na zvlastni pram zakaznika. 
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rjiyOnna BHyTpenneH mo- 

ZiyJIflUHH B 33BHCHM0CTH OT 

uecymeft uacTOTbi: 

MacTOTa MO/iyziauHH BHyT- 
peHHero reuepaiopa: 

MouyjiHuusi AM BHewHHfl: 



25—35 % 



riapa3HTHaH MM no 20 Mru 
(ajih AM, m— 0,3): 

HcKajKenne cwruaJia Mouy- 
jihujih: 5 % (ot uanpHJKenHH co6- 

CTBeilHOH MOa.yZIBU.HH) 

H3JiyMeiiHe: npa kthhcckh hm mo>kho 

npeHedpeub 

npHHaaae>KHOCTH: codcTBeHHbie — sKBHBajienT 

a H T r H H bl CTailAapTHblH 
cneuHazibHbie: 

а) :-)KBHBaJieHT aHTeHHbi 

BS 391 uziu uacTOT Me- 
nee 1,6 Mru 

б) SKBHBajieHT auTeuHbi 
BS 390 ;uiu wacTOx ot 
6 Mru no 30 Mru 

B) SKBHBaZieHT aHTeHHbi 

BS 392 uzih rpaHcnopTHbix 
cpeucTB 

n p h m e h a n h e : 

3KBHBajieuTbi amenu BS 390, BS 391, BS 392 nocraBziH- 

k>tch c npubopoM TOZibKO no cneunazibHOMy 3aKa3y. 



400 ru 10 °/o 

m = no 50 % 

uacTOTHbiH AHana30H: 

200 ru -T- 10 ktu 
sxoAHoe uanpu>KeHHe ziziu 

rjiybunbi MOuyziauHH m = 0,3: 
MeHee 2 b 

bxouhoh HMneuauc: 
npHdJi. 100 kom 
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Osazerri: 

Napajeni: 

JistSni: 



^Trikon: 

V&ha: 

Rozmdry: 



1X6F32, 1X14TA31, 
1XEZ80, 2XECC84 

220 nebo 120 V — 50 Hz 

tavnou pojistkou pro 
220 V — 0,2 A/250 V 
120 V — 0,3 A/250 V 

asi 30 VA 

asi 7,5 kg 

210X265X155 mm 



3;ieKTpoHHbie JiaMnu: 
FlHTaHHe: 

3amHTa: 

fl0Tpe6.T5ieMa5i MomHocTb: 

Bee: 

Pa3Mepbi: 



1 X 6F32, 1 X 14TA31, 

1XEZ80, 2XECC84 

220 b hjih 120 b, 50 ru 

n^iaBKHM npe/ioxpaHHTe^eM na 

220 b — 0,2 a/250 b 
120 b — 0,3 a/250 b 

OKO.no 30 Ba 

okojio 7,5 Kr 

210X265X155 mm 



PftlPOJENf PftlSTROJE NA SlfOVE NAPETI 



nOAKJHOHEHHE flPHBOPA K CETH 



Pred pripojenim pristroje k sitov6mu nap£ti se pre- 
svedcime, zda je pristroj prepojen na spravne sitove 
napeti. Prepojeni se provadi kotouckem volice napeti 
na zadni stene pristroje. Je-li treba pristroj prepojit 
na jine napeti, vysroubujeme sroub uprostred volice 
napeti, kotouc povytahneme a natocime tak, aby cislo, 
ud^vajici spr&vne sitove napeti, bylo pod 
trojuhelnikovou znackou. Sroub potom opet 
zasroubujeme, a tim kotoucek zajistime. 

Je-li volic napeti v poloze nakreslene na 
obr. 3, je pristroj prepojen na 220 V. Vedle 
sitove privodky je umisteno pouzdro sito- 
ve pojistky. 

Pri zmene sitoveho napeti je treba rovn$z 
kontrolovat hodnotu pojistky. Hodnoty po- 
Jistek pro sitova napeti 220 V a 120 V jsou 
uvedeny v odstavci „Technick6 udaje“. 



riepeA non,KJiK)meHHeM npnOopa k ceTH cjiejxyer yOeAHTbca 
b tom, mo oh nepeKJUoqen na ripaBHJibHoe HanpaweiiHe 
ceTH. nepeKJiKwenHe ocymecTBjiHeTca c noMOinbio AHCKa 
nepeKJifonaTejiH nanpHJKenHH, pacnojioweHHoro na 3azuieH 
cTeHKe npHoopa. Ecjih hcoOxoahmo, nepeKJHOHHTb ripnOop 
na Hiic.e iianpH>KeiiHe, to cjieayCT ocJiadiiTb bhht, pac- 

no.no>KeHHH b uenrpe nepeKJiKHaTejia nanpa- 
>KeiiHH, BbiABHiiyTb ahck h noBepuyTb ero 
raKHM o6pa30M, HTodbi npaBHJibHoe nanpH- 
>KeiiHe cgth iiaxoAHJiocb noA TpeyrojibHoii 

mctkoh. 3aTeM bhht onflTb saTHFHBaeTca, 
neM cjiHKCHpyeTCH nojio>KeHHe ahckb. Ecjih 
nepeKjnoHaTejib iianpajKeHHH naxonHTcn b no- 
no>KeiiHH, yK33aHHOM na pnc. 3, ro npnOop 
nepeKJironen na 220 b. Phaom c ceTeBOH ko- 

jioakoh pacnojio>KeH uoKOjib ceTeBoro npeAO- 
xpaiiHTejiH. 





Obr. 3. — Phc. 3. 
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SpojenI kostry pristroje s ochrarmym vodiCem je pro- 
vedeno tretim vodicem v sifove snure. 



MfifiENl 

Pred uvedenim gener&toru do provozu nastavime knof- 
Hk B (obr. 1) do lev6 krajni polohy. 

Generator uvedeme do provozu otocenim knofliku H 
vpravo, coz indikuje z£rovka J. 

Asi po 1 minute nastavime knoflikem H rucku meridla 
na nulu. 

Prepinacem I nastavime zadany kmitoctovy rozsah a 
knoflikem G pozadovany kmitocet. 

Knoflikem B nastavime jemn§ velikost vf nap£ti. 

Prepinacem E lze menit v dekadickych stupnich velikost 
vf napSti privadeneho na vystupni konektor. 

Velikost vf napeti na vystupu urcime, nasobime-li tidaj 
voltmetru A stupnSm delice. Velikost vf napeti je udfi- 
na v fiV. 

Prepr/utim prepinatfe D do polohy „int“ je moino za- 
v6st vlastn! modulaci nf napetim o kmitoctu f — 400 Hz, 
prepnutim do polohy ,,ext“ lze vf nap£ti modulovat nf 
napetim p?iv£denym z nf generatoru (napr. Tesla BM 
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IlpH H 3 MeHeHHH HanpflxceHHH ceTH TaKHte CACAyeT npo- 
BepHTb 3HaneHHe npeAoxpaHHTeAB. 3 HaneHHH npeAoxpaHH- 
Tejiefl aah Hanpa>KeHHfl ceTH 220 b h 120 b AaHbi b pas- 
AeA e «TexHHnecKHe Aamibie». 



CoeAHiierme xopnyca npnbopa 
ocymecTBJiaeica c noMotitbio 
mHypa. 



C 3ailJ.HTHbIM npOBOAOM 
Tpeiben >khabi ceTeBor^^ 



H3MEPEHHE 

IT ep e a nycKOM renepaiopa b xoa CAeAyeT nepeBecTH pyq- 
Ky B (pHc. 1) b AeBoe KpafiHee noAOKenne. 

FeHepaTop BKAfOMaeTcn nyTCM BpamenHH pynKH H Ha- 
npaBo, o qeM cnrHaAH3HpyeT AaMnoqKa HaKaAHBaHHn J. 

ripH6AH3HTeAbHO qepe3 1 MHHyry ycraHaBAHBaeTCH HyAeBoe 
noAo>KeHHe CTpeAKH npwOopa c noMoiubio pyqKH H. 

C noMoiubio nepeKAioHaTCAH I ycianaBAHBaeTCH Tpedy* 
ewbift qacTOTHbift AHana30H h pyMKH G — xpeOyeMasi qac- 
TOTa. 

C noMombio pyqKH B nAaBHO ycianaBAHBaeTCA BeAHHHua 

HanpHHceHHH BM. 

C noMombio nepeKAioqaTeAH E ACKaAHbiMH ciyneHBMH 
mo>kho MeHBTb BeAHMHHy HanpflrceHHa BM, noAaBaeMoro 
na BbixoAHoe nie3AO. 



BeAHqHiia nanpfl>KeHHfl BM Ha BbixoAe 
TeM yMHOKeilHfl nOKa3aHHA BOAbTMCTpa 
AHTeAH. BeAHMHHa nanpjDKeHHB BM 
BOAbTaX. 



onpeAeAneTCH ny- 
A na cTyneiib ag-^ 

n n t t 1 f 1 y 



Aana 



MHKpO- 







365) na zdirky C. Pro dosazenl hloubky modulace 
m = 30 % je nutno priv£st z vnSjSiho nf generator'.] 
moduladni napeti o velikosti asi 1,5 V. 

W 

I 



A 

V poioze „0“ prepinace D je vystupni vf nap£ti nemo- 
dulovano. Pro spravne naladeni vstupnich obvodu roz- 
hlasovych prijima£u privadime vf napeti pres standard- 
ni antenu, ktera je prilozena ke gener&toru a kterou 
lze pouzit v kmitoctovem rozsahu 150 kHz — 30 MHz. 
Tato antena svymi parametry nahrazuje dlouhou ven- 
kovni antenu. 

j PftlKLADY POUZIT! 

SLADOVANI PftlJfMACO 

A Vf generator se pripoji na vstup prijimace pomoci vf 

kabelu, dodavaneho s pristrojem. Umel& antSna, kterou 
^5e vf kabel opatren, tvori predepsane prizpOsobeni ke 
vstupu prijimace a z£roven chrani vystupni dSli£ vf 
generatoru pred ss napetim z prijimace. pokud by se vf 



FlyTeM nepeKJnoneHHH nepeKJHoqaieAji D b noAOJKeHHe 
«Bnyrp.» (Int.) ocymecTBJiHeicH BHyTpeHHHH moayahuhh 
nanpfl>KenHeM HM nacTOToft f = 400 ru. npH nepeKJiio- 
’leHHH naHHoro nepeKAionaTeAH b noJio>KeHHe «Bneui.» 
(Ext.) HMeeTCH B03MO>KHOCTb MOAyAflUHH HanpflJKeHHH BM 

nanpjDKeHneM HM renepaTOpa (nanp. TESLA BM 365), 
Kdopoe nonaeTca na 3a>KHMbi C. Rjin noJiyqeHHa my- 
6 h h bi MOTyJiHUHH m « 30 % HeodxoziHMo noAaib Hanpa- 
>KeH«e BiieuiHero reHepaTopa HM bcjihhhhoh npH6;iH3H- 
TeJIbHO 1,5 B. 

B nojio>KeHHH «0» nepeKJiJonaTeJia D Ha Bbixoae no;iy* 
aaerca neMOjiyjiHpoBaHHoe BM HanpaxeiiHe. ZIjih npa- 
BHJibHofi nacTpOHKH Bxo^Hbix ueneft paAHOBemaie.nbHbix 
npneMHHKOB Hanpawenwe BM cAeAyeT noAaBaTb c no- 
Mombio 3KBHBaJiema aHTeHiibi, KOTopbin nocTaBJiaeTca 
BMecTe c reHepaTopoM h moavct 6biib HcnoAb30BaH b AHa- 
na30He nacTOT ot 150 Km ao 30 Mm. JJaHHan anieHHa 
no cbohm napaMeipaM aBJiaeica 3KBHBajieHT0M aahhhoh 
napy>KHOH aHTeHHbi. 

HPHMEPbl HCri0JIb30BAHHfl 
HACTPOHKA ITPHEMHHKA 

Bbixoa BM reHepaTopa coeAHHaeica c bxoaom npHewnHKa 
c noMombto BM KaOe^a, nociaBjiacMoro c npadopoM. 

.VKBHBaJieHT aHTeHHbi, KOTOpOH CH.a6)KeH BM KadeAb, C03- 
aaei Hy>KHoe comacoBaHHe co bxoaom npneMHHKa h oaho- 
BpeMeHHo 3ammu,aeT bhxoahoh AejiHTeAb reHepaTopa BM 
ot nocToaHHoro HanpHHceHHH npneMHHKa b tex cAyaaax, 
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napSti privddelo na anody elektronek. „2ivy“ vyvod 
koncovky je oznacen. 

Bez vf kabelu je mozno'vf vystup pfipojovat k anodam 
elektronek jen pres kondenzator. 



Pri slad'ovani prijimace je nutne drzet se predpisu vy- 
robc'e o slad'ovani mezifrekvencmch, stredo-, dlouho-. 



kratkovlnnych a sacich okruhu. 



Zasadne plat! : 

Pri slad'ovani prijimacu se nastavuji slad'ovane obvody 
na nejvetsi vyohylku indikatoru vystupniho vykonu 
nebo na nejvetsi hlasitost. Jedine pri nastavovani sa- 
cich okruhu nebo odladovacu nastavuje se na nejmensi 
vychylku. (Pouzivame modulovaneho signalu.) 

DuiezitS je, aby vystupni napeti vf generatoru bylo 
vzdy takove velikosti, aby jeste dovolovalo slad'ovani. 
Regulator hlasitosti prijimace je vzdy vytocen naplno. 
Je-li prijimac pretizen vf napetim, ztezuje se tim sla- 
d'ovani bud' pusobenim AVC nebo zahlcenim vstupr.ioh 
okruhu. Pri slad'ovani mezifrekvencmch okruhu postu- 
pujeme od detektoru ke smesovaci. Pak nastavimc 
vstupni okruhy tak, aby souhlasily se stupnici (ladici 
kondenzator oscilatoru prijimace ve zkratu). K tomu je 
potreba odebirat pres kondenzator (asi 30.000 pF) sig- 
nal z anody smesovaci elektronky na vstup jakehokoliv 
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Konza BM iianpHXtetiHe noiiaeicn Ha aHO ah aJieKTponnbix 

AQMIT. «)KhBOH» npOBOA 3KBHBa^CHTa aHTeHHbl o6o3HaneH. 

Be3 BM Ka 6ej\si mo>kho noAKAionaTb bhxoa BM nanpn- 
>Kenn5i k aiioAaM 3AeKTpomibix JiaMn TOAbKO c noMombio 
OTZiejiHTejibnoro KOHAeiicaTopa 

npH HaCTpOHKC npHCMHHKa HCOOXOAHMO COO/HOAaTb yna- 1 

3 a H H H 3aBOAa-H3rOTO'BHTe.lH no HaCTpOHKe KaCKaAOB ynq, 
CpeflHeBOJIHOBbIX, AAHHHOBOAHOBblX, KOpOTKOBOAHOBblX H 

OTcacbiBaioinHx KomypoB. 

« 

B npHHUHiie cAeayeT npHAep>KHBaTbCH cAeAyJomnx npaBHA: 

npH nacTpoHKe npHeMHHKOB HacTpaHBaeMbie KOHiypbi 
nacTpaHBaiOTCH na MaKCHMaJibiioe oTKAOHeHHe HHAHKaTopa 
BbIXOAHOfl MOIUHOCTH HAH Ha MaKCHMaAbHyfO FpOMKOCTb. 

T ojibKO nacTpoHKa oicacbiBaiomHx KornypoB hah cj)HAb- 
TpOB npOH3BOAHTCH lia MHHHM3AbH0e OTKAOHeHHe. (Hc- 
nOAb3yeTCH HeMOAyAHpOBaHHblH CHTHaA.) 

Ba>KHO, MTOdbl BblXOAHOe HanpH>KeHHe 6bIAO AOCTaTOMHblM 

aah Toro, modbi mojkho Ohao ocymecTBHTb HacTpofiKy. 
PeryAHTop rpoMKOCTH npneMHHKa h3xoahtch b noAo^eHHH, : 

COOTBeTCTByiOmeM MaKCHMaAbHOH rpOMKOCTH. Ecah Ha- \ 

npn>KeHHe BM cahlukom bcahko, to HacTpoftKa ocymecr- i 

BAneTCH rpyAHee 3a ewer AeflcTBHH APY hah orpaHHHenHfl 
cnruaAa bo bxoahhx KacKaAax. Flpn HacTpoHKe KacnaAOB 4 

yriM nocrynaiOT ot AeieKTopa k ciMecHTeAio. FIocAe 
nacrpaHBaiorcH BxoAHbie KacKaAbi takhm o6pa30M, HTodfl^ 

OHH C O OT B CTCTB O B 3 A H UIKaJlC (HaCTpoeHHblH KOHAeHC3TOp 

reTepoAHHa npneMHHKa 3aKoponeH). flpn stom HeodxoAHMo 



i 

i 





nf zesilovace, na jehoz vystup pripojime indik£tor vy- 
stupniho vykonu. Nakonec doladime oscilacni okruhy 
tak, aby souhlasily se vstupnimi. 



KONTROLA ROZSAHC PftiJiMACE 

Potrebujeme-li zjistit krajni kmitocty rozsahu priji- 
mace, naladime prijimac postupne na doraz ke krajCim 
stupnice a na vf generatoru nastavime vzdy takovy 
kmitocet, abychom na vystupu prijimace dostali nejvet- 
si vychylku. Kmitocty nastavene na stupnici vf gene- 
ratoru udavaji pak krajni kmitocty rozsahu prijimace. 
Pri urcovan! kratkovlnneho kmitoctu je treba d£t pozor 
na zrcadlovO kmitocty. 



ZKOUSKA CEJCHOVANl PftlJlMACE 

Na vf generatoru nastavime kmitocet nektere zname 
vysilaci stanice a prijimac na tento kmitoSet naladime. 
Souhlasi-Ii obe nastaveni v jistych malych mezich, je 
cejchovani prijimace spravne. Pritom je treba dbat, 
aby vstupni okruhy prijimace nebyly zahlceny. 

W 



• v 

ciiflTb c noMoiubio KOHACHcaTopa (rrpHdji. 30 000 ncf>) 

cnmaA c aHOAa CMecHTeAbHoft AaMnbi h noAaTb ero na 
bxca Kai\oro-HHdyAb ycHJiHTeJia HH, na buxoa KOToporo 
noAKAioHen HHAHKaTop BbixoAHOH moiuhocth. HaKoneu. noa- 
CTpaiiBaiOTCH KOHTypbi reiepoAHna, MTcObi ohh cootb6tctbo- 
bbah LiiKaAe. 



KO HTPOJlb n0flAHAnA30H0B J1PHEMHHKA 



Hcah iieodxoAHMo onpeAe^HTb KpainiHe qacTOTbi noA- 
AHanaao'ioB npneMii HK.a, cAeAyei naerponTb npneMHHK no* 
oqepeAHO na Bee Kpannne wacTOTbi uiKaJibi. ycianaBAH- 
naiOTCH TaKHe qacToibi nanpfl/KeHHfi BH renepatopa, mo- 
Cu na BbixoAe npneMMHKa moxcho Ouao noAynnTb waKCii- 
MaAbiioe oTKAOHemie. HacTOTbi cnmajia BH reneparopa, 
onpeAeAfleMbie ero no iimaAe, eooTBeTCTByiOT KpannHM 
aacroTaM noAAHana3onoB npneMHHKa. ripn onpeAeAennn 
KpaftHHX MaCTOT KOpOTKOBOAHOBOrO Anana30Ha IieodxOAHMO 
odpaTHTb BHHMaiiHe na aepKaAbMbie qacTOTbi. 



HPOBEPKA IlIKAJlbl flPHEMH HKA 

Hanpawenne BH rcnepaTopa yciaHaBAHBaeTcn tukhm 
o0pa3OM, MTOObi ero qacTOTa ObiAa paBHa KaKon-HudyAb 
H3BCCTHOH nepeAaiomeii CTaimHH h npneMHHK nacTpan- 
BaeTCH na AaHHyio nacTOTy. Ecah nacipoHKa b oOohx cay- 
Maax OTAHMaeTcn TOAbKO b nedoAbuiHx npeAeAax, to lUKaAa 
-npneMHHKa npaBHAbnan. llpn 3 >tcm neodxOAHMo cjicahtb 
aa tom, mo6bi He Obi ao orpannYeuntt cnruaAa bo bxoahux 
K acKaAax npneMHHKa. 




ZKOUSKA CITLIVOSTI PftlJlMACE 

Ke kontrole, zda prijimac spr&vne pracuje, patri tez 
alespon hrube zmereni jeho citlivosti. Zmerit citlivost 
na jedinem kmitoctu nestaci, nebof se v urcitych ma- 
lych mezich m§ni. Kontrolujeme ji proto vzdy na.ne- 
kolika kmitoctech tehoz vlnoveho rozsahu prijimace. 

Citlivosti se rozumi priv£dene vf napeti, kter6 modulo- 
v£no 400 Hz do hloubky 30 % vytvofi na vystupu pri- 
jimace tdnovy vykon 50 mW. 



ZKOUSKA AVC (samocinneho vyrovn^vani citlivosti) 

Vf generator a prijimac nastavime na libovolny vf kmi- 
tocet (obvykle 1 MHz na strednich vlnach a 10 MHz 
na kratkych vlnach). Regulator hlasitosti prijimace vy- 
tocime na plnou hlasitost. Pri stupnovitem zvysovani 
vystupniho napeti vf generatoru se odecitaji prislusne 
vychylky merice vystupniho vykonu. Vynesou-li se ode- 
£tene vychylky merice vystupniho vykonu v zavislosti 
na nastavovanych napetich vf generatoru, vyjde krivka 
zprvu strme stoupajici, ktera se nahle zlomi. Zasah re- 
gulace AVC je charakterizovan timto zlomem krivky. 
Cim je krivka po zlomu plossi (vodorovnejsi), tim lepe 
AVC pracuje. 
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nPOBEPKA HyBCTBHTEJlbHOCTH I1PHEMHHKA 

K KOHTpOJIK) npaBHJIbHOH padOTbl npHCMHHKa OTHOCHTC5I 
T3K>Ke xoth 6bi rpydoe onpeAeAenne ero qyBCTBHTejibHocTH. 
HaMepenne qyBCTBHTeJibHOCTH na oahoh qacTOTe neAO- 
CTaToquo, TaK KaK qyBCTBHTeJibHocTb MeHHeTCH b onpeAe- 
jieHHMx HedoAbuiHx npeAejiax. B cjieACTBHe 3Toro, qyBCT^^, 

BHTeJTbHOCTb KOHTpOAHpyeTpA Ha HeCKOAbKHX qadOTax 
Toro >Ke BOJiHOBoro AHana30Ha npweMHHKa. 

Hoa qyBCTBHTeAbhocTbio noApa3yMeBaeTCH BejiHHHHa no- 
AHBaeMoro na bxoa H^npA>KenHJi, Koropoe npn MOAyAauun 
curnaAOM 400 ru na rAyduHy 30 % cooTBCTCTByeT Bbi- 
xoAiioii moiu,hocth 3ByKOBoro cwrHaAa npweMHHKa 50 mbt. 

I1POBEPKA APy (aBTOMaTHqecKaH peryawpOBKa 

ycHJieHHn) 

BM renepaiop h npneMiiHK HacTpaHBaioTCfl na AiobyK) BH 
MacTOTy (KaK npaBHAo, 1 Mru, aah cpeAHHx boaii h 
1(J Mru. AAH KOpOTKHX BOAH). PeryAHTOp rpOMKOCTH npu- 
eMHHKa CTaBHTca b nojioxceHHe, cooTBeTCTByiomee nOAiioit 
rpOMKOCTH. yBeAHqHBaa nocieneHHo BbixoAHoe Hanpa>KeHHe 

BH reilepaTopa, cAeayeT OTCMHTbiBaTb cooTBeTCTByiomHe 

OTKAOHeHHA CTpeJIKH H3MepHTCAH BbIXOAHOH MOIUHOCTH. 

ripu BbineceHHH noAyqeHHbix 3HaqeHHH buxoahoh moiu* 

IIOCTH B 3aBHCHMOCTH OT yCT3HOBAeHHbIX BeJIHHHH nanpH- 
>KeiiHH BM reHepaTOpa noAywaeTCH KpHBan c KpyrbiM 
noAiaCMOM BHanaJie h c pe3KHM nepeAOMOM. HanaAO Aeftcr- 
bhh APY xapaKTepH3HpyeTca tomkoh nepeAOMa xapaKTe^^ 
pHCTHKH. Mew noAO>Ke KpHBaa nocAe to^kh nepeAOMa 
(6oAee ropH30HTaAbHaH), TeM Jiymue paboTaeT APy. 



ZKOU$KA SIRE PASMA 

Po zacviceni Ize vf generatorem m£rit t£z siri pasma. 
Vf generator nastavime na libovolny kmitocet (obvykle 
1 MHz na stredmeh vlnach a 10 MHz na kratkych vl- 

a prijimac se naladi rovnez na tento kmitocet. 

Na vf generatoru nastavime takove vystupni napeti, 
kter§ vytvori na vystupu prijimace vykon 50 mW. Na- 
peti vf generatoru se zvysi 10 X a vf generator se roz* 
ladi na obe strany tak daleko, az je na vystupu priji- 
mace opet 50 mW. Rozdil takto odectenych kmitoctu 
udava siri pasma. 




MRRENI NF CHARAKTERISTIKY PRIJIMACE 

Vf generator a prijimac se nastavi na tyz kmitocet, vy- 
stupni vykon 50 mW se udrzuje konstantni. Vf genera- 
tor prepneme pro modulaci vnejsim tonovym generato- 
rem (knoflik D) a na svorky C se privede napSti nf ge- 
neratoru. Nf generatorem se pak protaci od nizkych k 
vysokym kmitoctum a zapisuje se vystupni vykon pri- 
jimaCe. Z techto zapisu se pak vynese obvyklym zpuso- 
bem nf charakteristika. 

v^ONTROLA KMITOCTC VF GENERATOR!) BM 368 

Rozhlasovy prijimac se pripoji k venkovni antene a na- 
ladi na libovolny vysilac vyjma mistniho. Na vystup vf 



FIPOBEPKA LUHPHHbl JlOJIOCbl 



riocjie npHobpeTeHHH onbua mojkho c noMombio renepa- 
Topa BM T3K>Ke H3MepHTb niHpHHy noJiocw. MacTOTa BM 
renepaiopa MoateT 6biTb jiioOoh (k3k npaBHJio, 1 Mru Ha 
CpCAHHX BOJIHaX H 10 Mru na KOpOTKHX BOJlHax), H npH- 
eMiiHK HacTpaHBaeTca na uaHnyio uacTOty. 



ycTaiiaB^HBaercH raKoe BbixoAHoe Hanpa>KeHHe BM re- 
nepaTopa, mo6bi BbixoAHaa MomHOCTb npweMHHKa co- 
craBJiHAa 50 mbt. 3aT6M Hanpa>KeHHe BM reHepaiopa 
vBeAHHHBaeTCH b 10 pa3, h reHepaiop paccTpaHBaeTCH 
B o6e CTOpOHbl T3KHM o6p330M, HTcObl BbIXOAHaH MOUi,- 
HocTb npHeMHHKa onaTb coeraBJiaJia 50 mbt. Pa 3 HOcrb 
oTCMHTaHHbix MacTOT onpeAejiaeT lunpHHy nojiocw. 



H3MEPEH HE XAPAKTEPHCTHKH HH nPHEMHMKA 

fenepaTop BM h npweMHHK HacTpaiiBaiOTCH na oAHiiaKO- 
nyio nacroTy, BbixoAnaa MOiunocTb 50 mbt noAAep>KH- 
BaeTca nocTOHHHOH. TeHepaiop BM nepeKAioAaeTcH Ha 
BHeuimoK) MouyAHUHK) (pyHKa D), h nanpHjKeHHe reHe- 
paTopa HM nouaeTCH na 3a>KHMbi C. MacToia cnmajia re- 
iiepaiopa HM Menne-rcn ot obJiacTH hhjkhhx wacTOT ao 
O dAaCTH BepXHHX HaCTOT H OTCHHTbIBaeTCH BbIXOAHafl MOIU- 
HocTb npweMHHKa. no noAyneHHbiM AamibiM oObiHHUM Me- 
toaom CTpoHTca xapaKTepHCTHKa HM. 

KOHTPOJlb HACTOTbl TEHEPATOPA BH BM 368 

PaAHOBemaTeAbHblH npHeMHHK nOAKAKJHaeTCA K Hapy>KH0H 
aiiTeHHe h HacrpanBaeTCH Ha uacTOTy Aioboro nepeuaT- 
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gener&toru se pripoji Vi az 1 m dratu, ktery volne po- 
lozime podel privodu venkovni anteny. Signal z vf ge- 
neratoru se pouzije nemodulovany. Protaci-li se nyni 
knoflikem vf generatoru G, objevi se po obou stranach 
naladeneho vysilace vysoky hvizd, jehoz t6n se pri.dal- 
sim ladeni snizuje, az pri presnem naladeni zcela zmizi 
(nulovy zaznej). Na tomto miste souhlasi kmitocet ge- 
neratoru s kmitoctem nastaveneho vysilace. Porovna- 
nim s kmitoctem vysilace se zjisti, je-li kmitocet vf 
generatoru v udanych tolerancich. K teto zkousce je 
vhodnejsi selektivni primo ladeny prijimac, nebot nema 
zrcadel. Je-li uchylka znacna, je treba generator zaslat 



do opravy vcetne prislusnych elektronek i vystupniho 



vf kabelu. 



P o z o r ! 

Zkouseni presnosti kmitoctu generatoru je nutne pro- 
vadet v dobe, kdy je zaruceno, ze nebude rusen poslech 
sousedu. 

JEDNODUCH? MttlC VYSTUPNIHO VYKONU 

* 

K tomuto ucelu lze pouzit kazdy stridavy voltamper- 
metr, ktery men pri kmitoctu 400 Hz takrka shodne 
jako pri 50 Hz (napr. Avomet). 
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MHKa, KpOMe MecTHoro. K Bbixo^y reHepaiopa BM noA- 
KJiKDMaeTCH V 2 — 1 'M npoBOAa, KOTopoft yCTanaBJiHBaeTCH 
b6jih 3H amenHoro cnycKa, n/iymero b npneMHHK. CnrHaji 

renepaiopa BM — HeMoayjiHpoBaHHbiH. ripn BpameHHH 

pywKH G reiiepaiopa no odeHM CTOpOHaM nacTOTbi nepe- 
aarHHKa HMeeT MecTo cbhct, nacxoia Koioporo yMeHb-^*^ 
maexcn no Mepe y-MeHbuieHHH paccTponKH h cobccm hc- 
nc3nei npn tomhoh HacxponKe (HyjieBbie OneHHH). Flpn 
)tom nacroTa reHepaiopa paBHa nacxoxe iianHoro nepe- 
namHKa. 3nan nacTory nepe/iaxHHKa, mohcho onpeAejinxb, 
Jie)KHT jih nacxoxa BM reHepaiopa b 3aa,aHHbix AonycKax. 
Rjm aaHHoro kohtpojih ^ynuie Bcero npHMenfixb npn- 
cmhhk npnMoro ycHJieHHH, y Koxoporo ne cymecxByei 

3 jpKa/IbHbIX HaCTOT. EcJIH OTK.TOHeHHe naCTOTH 3HaMH- 
TejibHo, to reHepaiop cjie,ayex ompaBHTb Ha peMom 
BKJHonaa cooiBerciByiouiHe 3JieKxpoHiibie JiaMnbi n Bbixo/t- 
hoh KaOeJib BM. 



B n h m a h h e ! 

KoHTpoJib Tomiocnf nacTOTbi reHepaiopa cjie/iyeT npo- 

BOAHTb B TO BpeMH, KOTJia 3 HaeM, MTO 3T0I KOHTpOJIb He 
r,bi 30 Bei ncMexH npHewa coce/iHHx npneMHHKOB. 

nrOCTOPI H3MEPHTEJIb BbIXOAHOH MOIUHOCTH 

JXjih AaHHOH nejin mo-jkho ncnojib 30 Baib jiio 6 oh BOJibi- 
aMnepMdp nepeMeimoro TOKa, noKa3aHHa Koioporo 
nacToxe 400 ru namH xaKHe >Ke, KaK h npn nacTOTe 50 ru 
(HanpHMep ABOMei). 



Merid vystupniho vykonu lze pripojit dvojlm zpusobem: 

1. Na nizkoohmovy vystup prijimace (obr. 4). 

Vystup prijimace zatizime nahradnim odporem R (ob- 
vykle 5 ft) a odpojime vestaveny reproduktor. 



H3MepHTeJIb BbIXOAHOH MOIU.HOCTH MOJKeT 6bITb nOAKAIOHCH 

iiByMH cnocodaMH; 

1) K HH3KOOMHOMy BbIXOAy npneMHHKa (pnc. 4). 

BbixoA npHeMHHKa HarpyacaeTca Ha SKBHBaAenTHoe co- 
npoTHBJieHHe R (KaK npaBHAo, 5 om) h oTCoeAHHneTCfl 
rpoMKoroBopHTevib npHeMHHKa. 




Do serie s odporem zapojime stridav^ ampermetr. Jeli- 
koz jeho vnitrni odpor je maly, lze jej zanedbat. Ma-li 
byt na vystupu prijimace vykon 50 mW, nutno nastavit 
vychylku ampermetru odpovidajici obvodem prot£kaji- 
cimu proudu I = 100 mA. 



nocJieAOBaieJibHo c conpoTHBAemieM BKAionaeTCH aMnep- 
Meip nepeMeHHoro TOKa, BHyTpeHHee conpoTHBAenne ko- 
Toporo BCAeACTBHe ero MaAOH BeAHHHHbl He npHHHMaeTCH 
BO BHHMaHHe. ECAH BbIX0AH3H M0III,H0CTb npHeMHHKa 
AOA>KHa 6bITb 50 MBT, TO HeodxOAHMO yCTaHOBHTb OT- 
KAOHeHHe aMnepMerpa, cooTBeTCTByiomee TOKy nepe3 bh- 

xoAHyio uenb I = 100 Ma. 
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2. K anod§ koncove elektronky (obr. 5). 

Stndavy voltmetr pripojime pres velky kondenz&tor C 
(1 fxF nebo vetsi), zkouseny na velke napeti (asi 2500 V). 
V tomto pripade mtizeme nechat vestaveny reproduktor 
bud' pripojeny, nebo jeg nahradime odporem. Aby byl na 
vystupu prijimace vykon 50 mW, je nutno nastavit pri 
pln§ vyto£enem reguldtoru hlasitosti na max. hlasitost 
regulaci velikosti vystupniho napeti z vf generatoru vy- 
chylku stridaveho voltmetru, odpovidajici napeti u *= 

« 21,2 V. 



2) K aHOAy BbixoAHoft 3JieKTpoHHoii JiaMnbi (pnc. 5). 

BojibTMeip nepeMeHHoro TOKa noAKjnonaeicH nepe3 6oJib- 
myio eMKOCTb C (1 mk(J) hjih OoJiee) na BbicoKoe Hanpfl- 
>KeHHe (npHdJi. 2500 b). B ashhom cJiynae mojkho He ot- 
KJHonaTb rpoMKoroBopHTejib npneMHHKa hjih ero mo>kho 
33MeHHTb 3KBHBajieHTHbiM conpOTHBJieHHeM. J\j ih nojiy- 
MeHHH BblXOAHOH M01H,HOCTH npHCMHHKa 50 MBT CJie^yeT 
npn noJio>KenHH peryjiHTOpa rpoMKOCTH, cooTBeTCTByiomeM 
MaKCHMaJIbHOH rpoMKOCTH, yCT3HOBHTb TaKyio BejiH^HHy 
BbixoAHoro nanpB>KeHHH reHepaiopa BM, mo6bi oTKJioHeHHe 
cTpejiKH BOJibTMerpa nepeMemioro TOKa cooTBeTCTBOBa.no 

Hanpn>KeHHK) U = 21,2 b. 

c 




Obr. 5. — Phc. 5 



TABULKA PRO PfcEVOD KMITOClC NA VLNOVfi 
DELKY A NAOPAK 

Pri rnereni s vf generatorem byvd casto nutno prepo- 
citat udaje vlnovych delek v metrech na kmitocty a na- 
opak. Prepocitani se provede podle vzorcu: 

300.000 300.000 



V t£chto vzorcich znamena: A vlnovou delku v metrech 

f kmitocet v kHz 



V tabulce jsou uvedeny jen kmitocty od 100 do 1100 
kHz. Pro vyssi resp. nizsi kmitocty bude vlnova delka 
tolikrat kratsi, kolikrat je vyssi kmitocet a naopak. 
Napr. pro kmitocet 5300 kHz bude A = 56,6 m. 

Je-li treba zjistit hodnotu v tabulce neuvedenou, vy- 
pocita se bud' podle drive uvedeneho vzorce, nebo inter- 
polaci dvou sousedmch hodnot. 



Priklad: Potrebujeme urcit delku vlny v metrech odpo- 
vidajici kmitoctu 1004 kHz. 



pro f - 1000 kHz je A = 300,0 m 
pro f = 1005 kHz je A = 298,5 m 



odecteme 



5 kHz | ~ 



1,5 m delime 5 



f 

4r 



a zjistime, ze rozdilu kmitoctu v tomto rozsahu pro 1 kHz 
odpovida rozdil vlnove delky 0,3 m. Tedy kmitoctu 1004 
kHz odpovidajici delka vlny je 298,8 m. 



TABJIHUA nEPEBOAA MACTOTbl HA AJIHHy 
BOJIHbl H HAOBOPOT 

npH H3MepeHHH c reHepaTopoM BM uacTO BCTpeuaeTCH 
iieodxoAHMocTb onpeAejieHHH nacTor no zyiHHe bojihu h 
uaodopoT. IlepecHeT ocymecTBAneTcn no cjiopMyAaM: 



300.000 300.000 




rue A — A.flHHa bojihu b MeTpax 
f - — HaCTOTa b ktu 

B Tad/iHue npuBeueHU TOAbKO nacTOTbi ot 100 Kru ao 

1 100 Kru. 

Aar dojiee bucokhx hah hH3khx nacTOT AAHiia bojihu 
6yuer bo cTOJibKO pa3 Meiibuie, bo cKojibKo pa3 Bbirne 
qacTora h naodopOT. Hanpmviep aah uacTOTU 5300 Kru 
AAHHa bojihu A = 56,6 m. 

Ecah TpeOyeicH onpeuejiHTb 3naqeHHe, nenpHBeAeimoe b Tad 
jinue, to oho naxouHTca hjih nyTeM noAcqeia no Bbirne 
npHBeueHHbiM (JjopwyjiaM hjih nyieiM HHTepnojinuHH AByx 
COCeUHHX 3HaHeUHH. 

npHMep: TpedyeTCH onpeueJiHTb AAHny bojihu b weipax, 
cooTBeTCTByioiuyK) qacTOTe 1004 Kru. 

aah f = 1000 Kru A = 300,0 m 

„ , nn: , OOQ K BbimeM 

Aar f = 1005 Kr u A = 298,5 u 

| 5 Kru | ~ 1,5 m uejiHM na 5 

H HaXOUHM, MTO pa3HOCTH MaCTOTbl 1 K^ B A3HHOM AHa- 

na3one cooTBeTCTByeT pa3HOCTb aahhu boaiiu 0,3 m. 
TaKHM o6pa30M, qacTOTe 1004 Kru cooTBeTCTByer aahhh 
BOAHU 298,8 M. 
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KONSTRUKCNi ZMENY 



za ucelem zlepseni funkce nebo vzhledu pristroje jsou vyhrazeny. Dalsi publikace 
a preklady pouze se souhlasem dokumentacm skupiny vyrobniho zavodu TESLA BRNO. 

★ 

KOHCTPYKTH BHblE H3MEHEHHA 

y/iy i uuenHfl zichctbhh hjih BueiiiHcro otj)opM^ciiH 5 i ripnoopoB 01 oBapHBaiOTcM. 
/Xa.ibiieHiiJHe nybJiHKauHH h nepeBO/ibi mnbKo c corviacneM ao k y m c n t a u, h o h i i oro oiaeJieiiHM 

H 3 roTOB^Hiomero 3aBO/ia TESLA. 
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